A HIGHER STANDARD Hydrim — Konserwacja

codziennie kontrolowanie filtra i ptukanie go pod biezaca woda w razie konieczno$ci
kontrola poziomu soli zmigkczajacej wodg 1 uzupetnienie w razie
, . koniecznosci
doraznie . . . . . .
mycie powierzchni zewngtrznych przy uzyciu delikatnych detergentow
mycie ramion myjacych pod biezaca woda
wymiana
filtru przed odbyciem 750 cykli
powietrza
HEPA
wymiana C51 WD — pojemnik 1,9 L - wystarczy na 30 cykli
t . . .
roztworu M2 - pojemnik 3,8L - wystarczy na 25-30 cykli
myjacego
HIP




